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Dopo una breve introduzione nel Capitolo 1 e una presentazione della
strumentazione TMS e delle problematiche connesse alla registrazione del
tracciato EEG nel Capitolo 2, viene illustrato il lavoro scopo del presente
progetto di tesi.
Obiettivo del seguente elaborato è la messa a punto di un metodo adat-
tativo in grado di stimare la deriva che viene registrata sul tracciato EEG
a seguito della stimolazione TMS e successivamente sottrarla al segnale per
eliminarla dal tracciato e permettere quindi lo studio della latenza e delle
ampiezze dei potenziali evocati. Gli eﬀetti della TMS sul tracciato EEG
hanno una diretta dipendenza da numerosi parametri la cui scelta è critica
sui risultati ottenuti; per questo motivo nel Capitolo 3 viene presentato il
design sperimentale delle sessioni di acquisizioni dei dati. Nel Capitolo 4
viene illustrata la strategia adottata per l’elaborazione del segnale e l’imple-
mentazione dell’algoritmo. Nel Capitolo 5 sono illustrati i risultati ottenuti
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Il presente progetto propone un algoritmo adattativo che ha come scopo
l’eliminazione dell’artefatto registrato nel tracciato dell’elettroencefalogram-
ma che si sovrappone al potenziale evocato a seguito di stimolazione tramite
TMS. L’EEG è un metodo di acquisizione ﬁnalizzato alla descrizione dell’at-
tività cerebrale caratterizzato da una risoluzione temporale di pochi millise-
condi e che, quindi, permette il monitoraggio degli eventi transitori che ca-
ratterizzano tale segnale. L’elevata risoluzione temporale dell’EEG permette
la coregistrazione dell’attività elettroencefalograﬁca durante la Stimolazione
Magnetica Transcranica (TMS) [12].
La TMS, col passare del tempo, si è imposta come tecnica di indagine
non invasiva. Questo tipo di analisi fornisce importanti informazioni riguar-
danti la reattività e la connettività corticale in risposta alla stimolazione
magnetica, inoltre l’uso combinato con strumentazioni per la registrazione
del segnale elettroencefalograﬁco può essere utilizzato per studiare come la
TMS interagisca con la normale attività ritmica del cervello. La TMS, infatti,
viene utilizzata per indurre un’attività elettrica transitoria in un’area relati-
vamente circoscritta del cervello al ﬁne di depolarizzare un certo numero di
neuroni. Questo provoca una momentanea inibizione dell’area stimolata che
interferisce con le performance in diverse tasks sensoriali motorie o cognitive
[15]. Gli eﬀetti dovuti a stimolazione TMS sono inﬂuenzati da numerose
variabili quali, ad esempio, il numero di stimoli, il tempo che intercorre tra
uno stimolo e un altro, le regioni target, il tipo di strumentazione utilizzata
(bifasica o monofasica) e il tipo di coil (focale o circolare).
Questo lavoro di tesi nasce dalla collaborazione con il gruppo di ricerca
della Professoressa Bisiacchi del Dipartimento di Psicologia Generale dell’U-
niversità degli Studi di Padova. L’ambito di ricerca da loro seguito riguarda
la caratterizzazione dell’artefatto e, principalmente, delle componenti evoca-
te dalla TMS (TEP). I dati sperimentali presentati ed elaborati in questa tesi
sono stati ottenuti grazie a delle sedute di acquisizione condotte nel Diparti-
mento di Psicologia Generale. Le sessioni sperimentali considerate in questo
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studio si componevano di 4 blocchi per soggetto: ogni blocco era caratteriz-
zato dalla posizione dell’elettrodo stimolato dalla TMS e dall’orientamento
del coil rispetto ai cavi del suddetto elettrodo. Per tutti i blocchi sono state
eﬀettuate 60 stimolazioni utilizzando un coil focale e strumentazione mono-
fasica.
Nonostante la presenza di preampliﬁcatori che hanno prevenuto la satura-
zione del sistema di acquisizione del segnale EEG, gli artefatti indotti dalla
stimolazione TMS non sono stati totalmente eliminati. Questo ha portato
alla presenza di una deriva del segnale che si manifesta immediatamente do-
po la stimolazione TMS e persiste per un lasso di tempo che può variare
da 500 ms a oltre 1 s dall’istante di stimolazione e con ampiezze fortemente
variabili in relazione alla posizione dell’elettrodo rispetto al punto di stimo-
lazione. Queste diﬀerenze nelle caratteristiche della deriva sono legate anche
alla posizione dell’elettrodo stimolato dal coil e, per questo, si manifestano in
modo variabile anche nei tracciati degli altri elettrodi della cuﬃa in relazione
alla loro posizione rispetto al punto di stimolazione. La presenza dell’arte-
fatto non permette la corretta valutazione dei parametri caratterizzanti la
risposta evocata dalla TMS a livello corticale.
L’algoritmo proposto ha come scopo quello di eliminare la deriva del se-
gnale in un intervallo di tempo che va dai 20 ai 500 ms successivi all’istante
di stimolazione. Per la messa a punto dell’algoritmo e per la veriﬁca del-
lo stesso sono stati utilizzati i dati raccolti dal gruppo della professoressa
Bisiacchi.
In fase di elaborazione, per ciascun soggetto, i dati sono stati suddivisi
nei 4 blocchi che costituivano l’esperimento, caratterizzati dal punto stimo-
lato dalla TMS (elettrodo C3 o C4) e dall’orientazione del coil rispetto ai ﬁli
che collegano l’elettrodo alla strumentazione (posizione parallela o perpen-
dicolare). Per ognuno dei blocchi si è proceduto all’elaborazione del segnale
calcolato come media dei trials selezionati dai 60 ottenuti dalla sessione spe-
rimentale eliminando i trials che presentavano blink. Dai tracciati ottenuti si
è selezionato una ﬁnestra temporale che va dai 0.5 ms precedenti lo stimolo
ai 2 secondi successivi. L’analisi della deriva e la sua correzione sono stati






La TMS è un metodo utilizzato nello studio delle funzioni cognitive me-
diante l’inibizione di un’area del cervello tramite stimolazione magnetica.
Questo tipo di metodica prevede la stimolazione diretta del cervello attra-
verso lo scalpo intatto del soggetto e non provoca dolore sulla superﬁcie. Lo
stimolatore produce un campo magnetico delle stesse dimensioni di quello
di un MRI scanner ma della durata di solo alcuni millisecondi. Il campo
magnetico facilmente penetra lo scalpo e il cranio del soggetto e, grazie al
fatto che varia molto rapidamente (da zero ad un valore elevato e poi di nuo-
vo a zero in circa 1 ms), induce una corrente elettrica nell’area del cervello
sottostante il coil [22].
La prima strumentazione in grado di generare tale stimolo fu introdot-
ta nel 1985 [6], presentata come procedura da aﬃancare alla Stimolazione
Elettrica Transcranica (comunemente nota come Elettroshock) ma per le sue
caratteristiche, come ad esempio la limitata invasività, si preﬁgurava come
eﬀettivo sostituto della TES nell’ambito dell’impiego terapeutico e in quello
della ricerca. La TES prevede, infatti, la stimolazione tramite un ﬂusso di
corrente direttamente sullo scalpo del soggetto che prova, di conseguenza,
dolore. La TMS, al contrario, provoca la depolarizzazione delle regioni della
corteccia cerebrale senza interessare i tessuti superﬁciali - tranne alcuni casi
in cui si possono veriﬁcare delle contrazioni dei muscoli cranici - e soprattutto
non richiede anestesia, per cui il paziente è lucido durante le sedute speri-
mentali, può svolgere le tasks assegnate e, una volta terminata la sessione,
può immediatamente ritornare a svolgere qualsiasi tipo di attività.
Il principio su cui si basa la TMS è la legge di Faraday che descrive il
fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Secondo questa legge quando il
ﬂusso del campo magnetico, attraverso la superﬁcie delimitata da un circuito
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elettrico, è variabile nel tempo, nel circuito si genera una forza elettromotrice
indotta proporzionale all’opposto della variazione temporale del ﬂusso. La
corrente prodotta si oppone alla variazione del ﬂusso magnetico. Nella TMS
viene applicato un campo magnetico per una durata compresa tra i 150 e gli
800 s che depolarizza i neuroni della corteccia cerebrale in modo del tutto
simile ad una stimolazione periferica convenzionale. Il campo magnetico
viene generato tramite un elevato ﬂusso di corrente di circa 5000 A attraverso
gli avvolgimenti di rame all’interno del coil utilizzato per somministrare lo
stimolo al paziente.
Figura 2.1: Il principio basilare della stimolazione magnetica transcranica per cui
una corrente tempo variabile in un avvolgimento esterno induce una corrente nel
cervello.
Generalmente la strumentazione utilizzata per la TMS si compone di
tre moduli: uno o più booster, il coil e il corpo centrale. I booster sono
essenzialmente dei condensatori che servono ad accumulare l’energia neces-
saria a generare l’intenso ﬂusso di corrente. Il coil è l’estremità mobile della
strumentazione, collegato al corpo centrale solo da un cavo; l’operatore può
facilmente utilizzarlo posizionandolo ed orientandolo a piacimento sullo scal-
po del paziente in modo da stimolare diverse regione corticali a seconda del
protocollo sperimentale seguito nella speciﬁca sessione. I coil si classiﬁcano
in base alla loro forma, in quanto questa inﬂuisce sulla morfologia del cam-
po magnetico. I coil circolari producono un campo magnetico i cui massimi
sono localizzati nella periferia della regione sottostante il coil stesso. I coil
focali, invece, hanno la forma di un otto in quanto sono formati da due coil
circolari aﬃancati e generano un campo magnetico il cui picco di intensità è
localizzato nel punto di minima distanza tra le due spire. In questo modo la
regione stimolata utilizzando questo tipo di coil è più ristretta: questo ga-
rantisce un aumento della precisione. Il terzo modulo della strumentazione
TMS consiste nel così detto corpo centrale, che è l’elemento di connessione
tra il coil e i booster. Esso permette di cambiare, a seconda dell’applicazione,
l’intensità, la durata e la tipologia dello stimolo. L’intensità dello stimolo
somministrato dalla macchina viene espresso in percentuale in relazione al
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Figura 2.2: (a) Coil circolare con il relativo campo di stimolazione prodotto. Si
noti che la parte di massima intensità è localizzata lungo la circonferenza mentre
quella di minima intensità è localizzata al centro del coil. (b) Coil focale. Si noti
come la massima stimolazione corrisponde al punto di minima distanza tra le due
spire.
massimo campo magnetico che la macchina può generare. Le apparecchia-
ture odierne possono produrre campi magnetici che arrivano anche ai 3 T.
Durante le sedute sperimentali dai cui sono stati ricavati i dati elaborati in
questa tesi l’intensità massima possibile era di 1 T.
Un altro elemento che caratterizza la TMS è il tipo di stimolo generato
dalla strumentazione. In letteratura sono descritti strumenti bifasici e mono-
fasici. Per quanto riguarda i primi, essi sono contraddistinti dal fatto che il
circuito permetta l’erogazione delle due fasi di polarità opposta della corren-
te con la successiva dissipazione delle ulteriori oscillazioni. L’altro gruppo di
stimolatori, invece, è caratterizzato dall’inserimento di un diodo all’interno
del circuito che consente la distribuzione di soli impulsi monofasici: questo
permette l’induzione di correnti con un rapido fronte di salita e un ritorno
lineare allo zero. Un altro parametro caratterizzante la stimolazione è la
direzione della corrente indotta. Per esempio, in un coil circolare, connesso
a strumentazione monofasica, il ﬂusso di corrente ha senso orario; allora la
corrente indotta circola in senso antiorario su di un ipotetico piano parallelo
al coil provocando una maggiore attivazione dell’emisfero destro. Questo è
dovuto al fatto che la corrente con direzione postero-anteriore è la più ef-
ﬁcace nell’attivare la corteccia motoria [11]. Questa proprietà rappresenta
un altro dei vantaggi rispetto alla stimolazione elettrica mediante la quale è
possibile ﬁssare solamente la posizione della sorgente del ﬂusso ma non il per-
corso della corrente. Inoltre i neuroni che compongono la corteccia cerebrale
sono contraddistinti da uno speciﬁco orientamento spaziale e dal fatto che
vengono inﬂuenzati maggiormente da un gradiente elettrico parallelo al loro
assone, per questi motivi la stimolazione magnetica risulta più selettiva della
stimolazione elettrica consentendo l’attivazione di popolazioni speciﬁche di
neuroni corticali.
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I protocolli di stimolazione TMS presenti in letteratura sono tre [22]:
il single-pulse, in cui la stimolazione avviene tramite una serie di impulsi
singoli che interferiscono con i processi cerebrali; il paired-pulse in cui la
stimolazione si compone di due impulsi, utilizzato in particolare nello studio
dei processi inibitori della corteccia; ed il protocollo rTMS in cui la stimo-
lazione consiste in un treno di impulsi somministrati in un lasso di tempo
prestabilito. Quest’ultima tipologia si divide a sua volta in rTMS ad alta
frequenza, se le stimolazioni hanno frequenza maggiore di 1 Hz e rTMS, e a
bassa frequenza, se le stimolazioni hanno frequenza minore di 1 Hz.
Per evitare di provocare artefatti non desiderati all’interno del tracciato,
l’operatore deve impedire il contatto ﬁsico tra coil ed elttrodo poiché questo
provocherebbe rumore ad alta e bassa frequenza. Allo stesso tempo, però,
il coil non deve essere mantenuto a una distanza troppo elevata dalla cuﬃa
EEG per evitare una diminuzione della penetrazione dell’impulso magnetico
all’interno del cervello.
Durante la stimolazione il ﬂusso rapido ed intenso di corrente nelle spi-
re all’interno del coil provocano un rumore di tipo meccanico dovuto allo
spostamento dei ﬁli, in altri casi invece lo stimolo investe i muscoli cranici
e ne provoca la contrazione. Per controllare l’inﬂuenza dei potenziali acu-
stici o somatosensitivi così generati, è consigliabile registrare un tracciato di
controllo [5]. Nelle sedute sperimentali presentate in questo lavoro di tesi, i
trials che presentavano potenziali somatosensitivi sono stati eliminati, men-
tre, per prevenire quelli acustici, il partecipante all’esperimento utilizzava
degli auricolari per coprire il click della TMS.
2.2 Eﬀetti della Stimolazione TMS
La TMS porta all’attivazione dei neuroni della zona corticale del cervello
provocando la generazione di potenziali d’azione o potenziali post sinaptici.
Il campo magnetico che si sviluppa dal coil è caratterizzato da un’intensità
che diminuisce rapidamente con l’aumento della distanza dal punto di som-
ministrazione. Per questo motivo gli stimoli riescono a raggiungere solo gli
elementi neurali nella corteccia cerebrale e nella sostanza bianca sottocorti-
cale e quindi non interessano aree più profonde del cervello. Il ﬂusso indotto
di corrente dura per circa 200 s e ha un’ampiezza simile a quella prodotta da
una stimolazione convenzionale applicata direttamente al cervello. Questa è
suﬃciente, come già detto, ad attivare gli assoni dei neuroni nella corteccia e
la sostanza bianca subcorticale, ma non è abbastanza elevata per stimolare
il corpo cellulare dei neuroni corticali che hanno una soglia più elevata [22].
Per poter raggiungere le zone cerebrali più profonde, bisognerebbe generare
campi magnetici di intensità maggiore in modo da contrastare l’indeboli-
mento della stimolazione in funzione dell’aumento della distanza, ma così
facendo si produrrebbe una più elevata attività delle zone corticali con con-
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seguente aumento dell’artefatto registrato dall’EEG e quindi della diﬃcoltà
nell’interpretazione del tracciato.
L’esatto meccanismo di azione della TMS sull’attività cerebrale non è com-
Figura 2.3: Eﬀetti della stimolazione TMS nel cervello.
pletamente chiaro. Un impulso, infatti, tende a diﬀondersi, dopo pochi milli-
secondi, in diverse aree funzionalmente connesse portando così all’attivazione
sia di neuroni vicini all’area stimolata che di neuroni più distanti [1]. Inoltre
la stimolazione indotta può essere sia inibitoria che eccitatoria [22]. Queste
caratteristiche dell’impulso fanno sì che la TMS abbia come eﬀetto una sor-
ta di interferenza sul processo cognitivo. Questa interazione può sia inibire
che facilitare tale processo. Ad esempio, nell’area motoria gli elementi con
la soglia di attivazione più bassa hanno un’azione inibitoria e quindi sono
probabilmente interneuroni contenenti acido GABA.
Uno degli impieghi in cui la TMS ha trovato maggiore utilizzo è nello
studio dell’area motoria primaria, ciò perchè la stimolazione di quest’area
particolare consente di ottenere un outcome monitorabile, il potenziale mo-
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torio evocato (PEM), permettendo di instaurare una relazione ingresso uscita
tra lo stimolo TMS e il segnale elettromiograﬁco rilevato. Utilizzando il coil
focale connesso alla TMS è infatti possibile modulare l’attività delle connes-
sioni neurali preposte al controllo della muscolatura volontaria. Applicando
uno stimolo TMS è quindi possibile registrare ampiezza e latenza del PEM
tramite EMG.
Nel caso di utilizzo della TMS durante contrazione volontaria del muscolo in
esame è possibile osservare il così detto periodo silente, cioè un’interruzione
dell’attività elettromiograﬁca immediatamente dopo il PEM.
La TMS, quindi, produce due eﬀetti importanti: l’attivazione di una popo-
lazione di neuroni nell’area sottostante il coil [24] e la successiva inibizione
dell’attività neuronale poiché l’attivazione sincrona di più cellule nervose cau-
sa il rilascio di acido GABA [23]. Questo eﬀetto della TMS è un importante
elemento a favore dell’utilizzo di questa metodica, poiché permette l’isola-
mento di zone speciﬁche del cervello o l’inibizione di particolari attività. Ciò
permette di determinare l’inﬂuenza delle diﬀerenti aree della corteccia nello
svolgimento di un determinato task o quanto l’attività inibita sia essenziale
all’adempimento del compito [7].
Altro campo di ricerca molto presente in letteratura è lo studio della
risposta evocata a livello corticale che richiede la combinazione tra EEG e
TMS [21, 14]. Anche in questo caso oggetto dello studio sono l’ampiezza
e la latenza dei picchi dei potenziali evocati dalla stimolazione magnetica.
Una problematica che caratterizza questi tipi di studi è la presenza di un
artefatto sul tracciato EEG indotto dall’impulso elettromagnetico che può
sovrapporsi al potenziale evocato rendendone diﬃcile l’identiﬁcazione [16].
2.3 Artefatto Elettromagnetico
Un’ampia parte degli studi presenti in letteratura si è concentrata sullo
studio dei potenziali evocati dal singolo impulso magnetico sulla corteccia
motoria a riposo. Tale scelta metodologica è giustiﬁcata dal fatto che per-
mette una migliore osservazione del pattern del potenziale evocato indotto
dalla TMS, poiché non ci sono processi cognitivi o motori in corso, e, inoltre,
lo stimolo avviene in un’area cerebrale facilmente identiﬁcabile e che può
essere separata dall’artefatto indotto dall’impulso elettromagnetico.
Uno degli eﬀetti più macroscopici della TMS durante sessioni sperimen-
tali in cui viene registrato contemporaneamente anche il segnale EEG, è la
presenza nel tracciato di un ampio artefatto, generato dall’impulso magne-
tico. Questo è dovuto al fatto che anche gli elettrodi della cuﬃa EEG sono
costituiti da materiali conduttori e quindi, se investiti da un campo magne-
tico, vengono attraversati da un ﬂusso di corrente. La presenza di ampliﬁca-
tori nella strumentazione preposta all’acquisizione del segnale EEG, inoltre,
provoca un’ampliﬁcazione dell’artefatto stesso. L’ampiezza dell’artefatto e
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la sensibilità del sistema di acquisizione potevano portare alla saturazione
degli ampliﬁcatori bloccando per alcuni secondi, se non addirittura perma-
nentemente, l’acquisizione del segnale [2]. Per ovviare a questo inconveniente
sono state messe a punto diverse soluzioni tecnologiche. In letteratura sono
presentate due strategie on-line: la prima utilizza un circuito sample-and-
hold per mantenere costante l’uscita dell’ampliﬁcatore durante l’impulso e
permettere, al termine di quest’ultimo, all’ampliﬁcatore di tornare al suo nor-
male funzionamento [9]; il secondo metodo prevede lo spegnimento dell’am-
pliﬁcatore 10 ms dopo l’impulso [17, 18]. Con queste tecniche, però, si perde
completamente la registrazione del segnale EEG durante la stimolazione [19].
Gli attuali sistemi EEG compatibili con la TMS sono in grado di tolle-
rare impulsi elettromagnetici senza che gli ampliﬁcatori si saturino, questo
consente una registrazione continua dell’EEG [12]. Ciò però non può im-
pedire che la prima parte della risposta registrata a seguito della stimola-
zione sia generata da correnti extracorticali indotte dall’impulso magnetico.
L’approccio oﬄine si pone come obiettivo la rimozione dell’artefatto e l’i-
solamento della risposta evocata solo dopo la completa coregistrazione del
segnale EEG/TMS. Essi si basano fondamentalmente sull’implementazione
di algoritmi che elaboraono il segnale una volta registrato; il primo lavoro
che mostra questo tipo di approccio, ad opera di Thut et al., viene presen-
tato nel 2005. Le strategie che caratterizzano le tecniche oﬀ-line si dividono
principalmente in due gruppi: quello sottrattivo e quello correttivo.
Il primo approccio si basa sull’utilizzo di una condizione di controllo al ﬁne
di ottenere un artefatto template che può essere sottratto ai dati di interesse.
Per ottenere il template le procedure adottate prevedono la stimolazione con
solo la TMS senza nessuna task da compiere [16] o l’utilizzo di un fantoccio
di materiale neutro, che abbia forma e caratteritiche interne assimilabili a
quelle di un cranio umano, per isolare l’artefatto [12].
Il secondo approccio, quello correttivo, comprende le procedure che elimi-
Figura 2.4: Esempio di potenziale evocato isolato dall’artefatto tramite sottrazione
di un template.
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nano o riducono l’artefatto tramite l’applicazione di algoritmi o ﬁltri. In
uno studio proposto da Morbidi et al. per rimuovere l’artefatto indotto dal-
la TMS si applicava un ﬁltro di Kalman che permette di modellizzare le
componenti non stazionarie del segnale EEG/TMS [19, 8].
Il tipo di artefatto che viene registrato su un tracciato EEG dipende da
numerosi fattori. In uno studio condotto da Veniero et al. gli autori hanno
manipolato alcuni parametri relativi alla strumentazione TMS quali il tipo
di stimolazione (single pulse, rTMS), il tipo di coil (focale, circolare), l’in-
tensità dello stimolo. Dai risultati si evince che soltanto il livello di intensità
dello stimolo inﬂuenza le dimensioni dell’artefatto [12]. In un altro studio
presentato da Sekiguchi et al. è stato messo in evidenza il forte legame che
la dimensione dell’artefatto ha con l’orientamento del coil rispetto ai cavi
degli elettrodi. L’artefatto risulta essere molto ridotto se il coil ha direzione
perpendicolare rispetto ai cavi dell’eletrodo stimolato, viceversa l’artefatto
risulta essere tanto maggiore quanto più il coil si trova in direzione parallela
al cavo dell’elettrodo [13]. In questo studio viene evidenziato anche come la
sistemazione dei cavi sulla cuﬃa EEG inﬂuisca sull’artefatto registrato sug-
gerendo che una distribuzione perpendicolare dei cavi rispetto alla manopola
del coil possa ridurre drasticamente l’artefatto registrato.
Figura 2.5: Sistemazione dei cavi della cuﬃa EEG proposto da Sekiguchi et al..
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I dati elaborati in questo lavoro di tesi sono stati forniti dal gruppo di
ricerca della Professoressa Bisiacchi del Dipartimento di Psicologia Generale
dell’Università degli Studi di Padova.
Le sessioni sperimentali sono state condotte su 8 soggetti (3 donne) aventi
età compresa tra i 20 e i 26 anni che hanno preso parte volontariamente allo
studio previo consenso informato e valutazione di idoneità [25]. I partecipanti
erano informati della durata totale della sperimentazione (sessioni di circa
90 minuti) ed era stata fornita loro una descrizione della strumentazione
utilizzata.
3.1 Strumentazione
Per l’esperimento è stato utilizzato un apparecchio Magstim 200 mono-
fasico (Magstim Co. Whitland, Dyefeld, Regno Unito) collegato a un coil
focale Magastim modello Standard Double 70 mm MR compatibile (Magstim
Co. Whitland, Dyefeld, Regno Unito). La strumentazione era monofasica,
la stimolazione era di tipo single-pulse e l’impulso era triggerato esternamen-
te tramite l’utilizzo di E-Prime (Psychology Software Tools Inc., Sharping,
PA, USA). L’intensità dello stimolo era mantenuta a livello di soglia motoria
per ogni soggetto: questa è deﬁnita come l’intensità minima suﬃciente ad
evocare 5 MEP di almeno 50 V su 10 tentativi [3]. L’intensità dello stimo-
lo utilizzata è stata mediamente il 43% del massimo output del generatore.
Per la rilevazione del valore di soglia motoria è stata eﬀettuata una registra-
zione elettromiograﬁca utilizzando un EMG a 2 canali (Myohandy Matrix
Line Micromed Srl, Mogliano Veneto, TV, Italia) collegata a due elettrodi
a disco di Ag/AgCl, questi erano posizionati con un montaggio bipolare sul
muscolo FDI (ﬁrst dorsal interosseous) della mano destra. L’osservazione dei
MEP avveniva tramite il software Brain-Quick System Plus (Micromed Srl,
Mogliano Veneto, TV, Italia).
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La strumentazione dedicata alla registrazione dell’elettroencefalogramma
si componeva di un ampliﬁcatore Micromed Sd MRI 64 in AC (Micromed
Srl., Mogliano Veneto, TV, Italia) compatibile con la risonanza magnetica,
adatto a lavorare in presenza di forti campi magnetici garantendo, perciò, la
corretta e continua acquisizione del segnale EEG anche in presenza dei campi
magnetici indotti dalla TMS [19]. Il segnale era campionato ad una frequenza
di 2048 Hz per assicurare una buona risoluzione temporale. L’ampliﬁcatore
era connesso, attraverso una ﬁbra ottica, ad un Personal Computer con il
quale era possibile visionare on-line l’elettroencefalogramma mediante il soft-
ware Brain-Quick System Plus (Micromed Srl., Mogliano Veneto, TV, Italia)
e ad una cuﬃa con 61 elettrodi a pin di Ag/AgCl (EasyCap Inc., Herrsching,
Germania) i cui segnali sono stati registrati solo per i 31 elettrodi evidenziati
in Figura 3.1.
Figura 3.1: Schema rappresentante gli elettrodi della cuﬃa: i canali che sono stati
registrati durante le sessioni sperimentali sono quelli rossi.
L’impedenza cutanea era mantenuta sotto i 5 
 attraverso l’uso di pasta
abrasiva. Tale valore era monitorato attraverso il software Brain-Quick Sy-
stem Plus (Micromed Srl., Mogliano Veneto, TV, Italia).
La pre elaborazione dei dati è stata condotta oﬀ-line tramite il software




Le sessioni sperimentali sono state condotte nei laboratori del Diparti-
mento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova. Il sog-
getto era seduto, per tutta la durata dell’esperimento, in una sedia comoda
dotata di schienale e di fronte a sè, alla distanza di 80 cm, aveva uno schermo
che doveva ﬁssare costantemente. Al soggetto veniva fatta indossare la cuﬃa
EEG, la pelle dello scalpo e della mano destra venivano pulite e si procedeva
alla determinazione della soglia motoria.
Al partecipante venivano fatti indossare degli auricolari per ascoltare una
registrazione di rumore bianco, in modo che il soggetto non percepisse il click
della TMS, evitando delle risposte uditive che potevano inﬁciare i tracciati
registrati dall’EEG [10]. I cavi della cuﬃa erano sistemati con particolare
attenzione, essi erano raccolti in code in modo da poter essere mantenuti alla
massima distanza possibile dal coil. Tale conﬁgurazione era stata studiata
in modo da minimizzare le interferenze registrate dall’EEG [12].
Figura 3.2: Posizione degli elettrodi stimolati, C3 e C4, e orientamento del coil
rispetto al cavo dell’elettrodo C3.
Per tutta la durata della sessione sperimentale il coil era sostenuto tramite
un braccio meccanico, in modo che l’area stimolata fosse quella stabilita dal
disegno sperimentale evitando eventuali spostamenti o vibrazioni causati da
un operatore o dal movimento del soggetto. La posizione del coil era tale
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per cui la corrente indotta avesse direzione postero-anteriore ed il centro del
coil era posizionato in modo tangente rispetto allo scalpo per ottimizzare
l’eﬃcacia della stimolazione [11].
Sono stati generati 60 impulsi per blocco, per un totale di 240 impulsi per
soggetto, essendo previsti 4 blocchi sperimentali.
Durante la registrazione il soggetto doveva rimanere il più fermo possibile
e non poteva parlare. Doveva, inoltre, mantenere l’attenzione focalizzata in
modo da evitare artefatti da onde alfa causate dall’eccessivo rilassamento.
Per permettere al soggetto di rimanere concentrato, egli doveva ﬁssare una
croce bianca posta al centro dello schermo nero.
I 4 blocchi in cui si divideva l’esperimento erano caratterizzati dall’orien-
tamento del coil rispetto al cavo dell’elettrodo stimolato e la lateralizzazione
dello stimolo su due siti omologhi. In letteratura sono presenti studi [13]
che mostrano come la posizione del coil rispetto ai cavi della cuﬃa EEG
ha eﬀetti considerevoli sulle caratteristiche dell’artefatto. Gli orientamenti
considerati erano parallelo e perpendicolare mentre i siti stimolati erano C3
e C4 come viene mostrato in Figura 3.2.
3.3 Pre-Elaborazione dei Dati
I tracciati acquisiti sono stati elaborati oﬀ-line seguendo la seguente
procedura:
 Applicazione di un ﬁltro passa banda con banda passante compresa tra
i 0.1 e i 500 Hz.
 Segmentazione del tracciato; per l’analisi dell’artefatto erano consi-
derate delle epoche che andavano da 500 ms prima dello stimolo ai
successivi 2 s.
 Eliminazione dei trials, tramite ispezione visiva, che presentavano ar-
tefatti di tipo muscolare, oculare, onde alfa.
 Correzione del segnale alla baseline considerando come riferimento i
100 ms precedenti lo stimolo.
 Averaging di tutti i trials, in modo da avere un singolo tracciato rap-
presentativo per canale.
Dopo tutti questi passaggi nel tracciato si nota la presenza di una deriva,
che cambia in relazione alle procedure sperimentali di ogni blocco come è
mostrato in ﬁgura 3.3. Essa si sovrappone al potenziale evocato, oggetto
di interesse, e quindi necessita di essere eliminata dal segnale senza però
alterare le caratteristiche fondamentali di quest’ultimo.
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Figura 3.3: Grand average del tracciato, registrato per ogni elettrodo, di tutti i
soggetti che hanno preso parte alla sperimentazione (a) in seguito alla stimolazione
C3 parallela (b) in seguito alla stimolazione C4 parallela (c) in seguito alla sti-
molazione C3 perpendicolare (d) in seguito alla stimolazione C4 perpendicolare. Il
tracciato dell’elettrodo stimolato è in giallo.
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La collaborazione con il gruppo della professoressa Bisiacchi nasce dal
loro interesse nella caratterizzazione dell’artefatto e delle componenti evocate
dalla TMS (TEP). Un tipico andamento di potenziale evocato è mostrato in
Figura 4.1.
Figura 4.1: Risposta EEG, evocata da stimolazione TMS, della corteccia motoria
Nei dati raccolti durante le sperimentazioni le componenti evocate erano
mascherate all’interno del tracciato EEG da una deriva del segnale dovuta
ai disturbi che l’impulso magnetico, generato dalla TMS, provocava sugli
elettrodi e sui cavi, come si può notare in Figura 4.2.
Per eliminare questa deriva, scopo del lavoro di tesi, si è sviluppato un
metodo adattativo per la rimozione dell’artefatto. Il codice è stato realizzato
tramite l’utilizzo del software Matlab c 
 release 2011a.
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Figura 4.2: Grand average dei segnali di tutti i soggetti, rappresentante la deriva
nei diﬀerenti blocchi sperimentali per l’elettrodo Cz (a) e per l’elettrodo C3 (b).
L’algoritmo proposto stima l’andamento della deriva in una ﬁnestra tem-
porale che racchiude i potenziali evocati che, in accordo con gli studi proposti
in letteratura [24, 15, 20], si esauriscono dopo i 400 ms successivi alla stimo-
lazione. L’intervallo considerato nell’analisi è, di conseguenza, 20-500 ms. I
primi 20 ms successivi alla stimolazione presentano dei picchi di ampiezza
molto elevata, dovuti all’impulso magnetico, che andrebbero ad inﬁciare la
stima della deriva, per questo motivo si è preferito escluderli dalla ﬁnestra
di osservazione.
Le derive esaminate nei tracciati analizzati potevano essere di due tipo-
logie diﬀerenti: una che presentava un andamento lineare che veniva mo-
dellizzato tramite una retta di regressione calcolata con la stima ai minimi
quadrati; e l’altra caratterizzata da un andamento che poteva essere seguito
mediante una funzione bi-esponenziale.
Figura 4.3: Tracciati estratti dalla condizione sperimentale C4 parallelo per il
soggetto 3. (a) Mostra una deriva con andamento lineare, (b) mostra una deriva
con andamento bi-esponenziale.
Nel caso di un trend lineare della deriva l’algoritmo stimava i coeﬃcienti
18(pendenza e intercetta) della retta di regressione. Il modello di regressione
lineare si ottiene supponendo una relazione lineare tra le variabili X e Y ,
ovvero:
Yi = 0 + 1Xi + ei (4.1)
dove 0 è l’intercetta della retta di regressione, 1 è il coeﬃciente angolare,
ei è l’errore statistico e X viene considerata come la variabile indipendente.
Sono assunte, poi, le seguenti ipotesi:
 E[ei] = 0 per qualunque i
 V ar(ei) = 2 per qualunque i (quindi gli errori hanno tutti la stessa
varianza)
 Cov(ei;ej) = 0 per i diverso da j (quindi gli errori sono incorrelati)
 X è deterministica
Secondo questo modello la Yi è quindi costituita dalla somma di una compo-
nente deterministica 0 +1Xi e di una variabile causale ei. La componente
deterministica, in accordo con le ipotesi sopra elencate, coincide con il valore
atteso di Yi:
E[Yi] = E[0 + 1Xi + ei] = 0 + 1Xi + E[ei] = 0 + 1Xi (4.2)
Pertanto il modello di regressione deﬁnisce un legame in media tra la variabile
dipendente e la variabile indipendente. Per stimare i parametri 0 e 1, si
utilizza il metodo dei minimi quadrati. Questo è un metodo non parametrico
in quanto non richiede alcuna ipotesi sulla distribuzione dell’errore. Le stime
sono costituite dai valori dei parametri cui corrisponde la retta che interpola
al meglio i dati. A tal ﬁne si considerano le distanze dei punti (xi,yi) dalla
retta di regressione, ovvero gli errori di previsione.







(yi   0   1xi)2 (4.3)




Le soluzioni si ricavano eguagliando a zero le derivate parziali di S rispetto
a 0 e 1.
Nei casi in cui la deriva non poteva essere approssimata tramite un mo-
dello lineare il suo andamento è stato stimato tramite la seguente funzione
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bi-esponenziale:











I parametri del modello , A, B e  sono stati calcolati a partire dai loro
valori iniziali, che sono stati stimati direttamente dall’analisi dei tracciati.
Tali parametri sono stati determinati in modo tale da essere quelli che mini-
mizzano la funzione costo 4.6 deﬁnita come somma dei quadrati degli scarti
tra i valori veri e quelli previsti dal modello.
La scelta del modello biesponenziale è stata postulata in seguito alle osser-
vazioni dei tracciati che presentavano una deriva non lineare (Figura 4.3,
(b)).
4.1 Implementazione
Di seguito viene descritta l’applicazione delle procedure di correzione ai
dati acquisiti durante le sessioni sperimentali. La strumentazione encefa-
lograﬁca ha permesso la registrazione, in ogni blocco di cui si componeva
l’esperimento, di 32 tracciati EEG con frequenza di acquisizione pari a 2048
Hz.
Per ciascun tracciato si sono potuti identiﬁcare 60 artefatti TMS corri-
spondenti alle 60 stimolazioni previste dai protocolli sperimentali. La seg-
mentazione del tracciato è stata facilitata dalla presenza di marker digitali
che venivano automaticamente acquisiti durante ogni impulso della TMS.
L’intervallo di tempo considerato per ogni singolo trial andava dai 1000 ms
prima dell’impulso ﬁno ai 2000 ms successivi alla stimolazione. Dopo l’eli-
minazione manuale dei trials non informativi, cioè quelli che presentavano
artefatti dovuti a movimenti oculari (blink), contrazioni muscolari o artefat-
ti da onde alfa, è stata calcolata la media dei segmenti rimanenti, in modo
da ottenere, per ogni canale, un singolo tracciato da correggere tramite l’al-
goritmo. Questa procedura ha permesso di diminuire il livello di rumore
tipicamente presente in un tracciato elettroencefalograﬁco.
Come descritto in precedenza, il potenziale evocato dalla stimolazione
TMS si esaurisce entro i primi 300-400 ms seguenti lo stimolo, per questo
motivo la ﬁnestra temporale considerata dall’algoritmo per la correzione del
segnale va dai 20 ms ai 500 ms successivi all’impulso TMS. I primi 20 ms
del segnale dopo la stimolazione sono stati eliminati dall’analisi in quanto
la presenza di un ampio artefatto, anch’esso indotto dal campo magnetico,
andava ad inﬁciare le stime della deriva.
Il metodo adattativo proposto per la correzione del segnale può essere
diviso nei tre passaggi fondamentali di cui si compone. La prima operazione
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Figura 4.4: Flow chart rappresentante tutti i passaggi eﬀettuati dall’algoritmo
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serviva a individuare i tracciati che presentavano una deriva: per entrambe
le tipologie di deriva si sono andati a valutare i valori del coeﬃciente di
correlazione e del coeﬃciente angolare della retta di regressione. Un volata
selezionati i canali da correggere e determinata la tipologia della deriva,
l’algoritmo procedeva alla stima della stessa. Nel caso di una deriva lineare
veniva stimata la retta di regressione con il metodo dei minimi quadrati,
mentre, nel caso di un andamento non lineare, veniva utilizzato un modello
bi-esponenziale. Inﬁne il trand stimato veniva sottratto al segnale. I tracciati
EEG corretti dall’algoritmo mostravano tutti un andamento riconducibile al
pattern di Figura 4.1. Questi procedimenti sono illustrati nel ﬂow chart di
Figura 4.4.
4.1.1 Selezione del Canale
La prima parte dell’algoritmo proposto in questo elaborato, rappresenta-
to nel ﬂow chart dai blocchi di colore grigio, prevedeva una valutazione del
livello della deriva che si sovrapponeva al segnale di ciascun canale; in base al
risultato di questa selezione iniziale l’algoritmo decideva se continuare nella
stima e nella successiva correzione, o se ignorare il canale considerato e non
procedere a nessun tipo di modiﬁca del segnale. In Figura 4.5 sono mostrati
due esempi di tracciati che esempliﬁcano questa situazione.
Figura 4.5: (a) Tracciato di un segnale la cui deriva viene corretta dall’algoritmo.
(b) Tracciato di un segnale la cui deriva viene ignorata dall’algoritmo.
L’artefatto dovuto alla stimolazione TMS, si manifesta nel tracciato EEG
con una deriva che si sovrappone al segnale e che, come si può vedere dalle
Figure 3.3 e 4.3, può presentare o un andamento lineare o un andamento
modellizzabile tramite una funzione bi-esponenziale.
Per la selezione del canale, in cui era presente una deriva lineare, l’algo-
ritmo di correzione calcolava il valore del coeﬃciente di correlazione nell’in-
tervallo 20-500 ms.
In statistica, per correlazione si intende una relazione tra due variabili tale
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che a ciascun valore della prima corrisponda, con una certa regolarità, un
valore della seconda. Il grado di correlazione fra le due variabili è espresso
attraverso gli indici di correlazione. Questi assumono valori compresi tra -1,
le variabili sono inversamente correlate, e +1, le variabili hanno una cor-
relazione assoluta; se un indice è pari a zero questo indica un’assenza di
correlazione. Il coeﬃciente di correlazione è un indicatore di relazione per
il quale non è necessario ﬁssare arbitrariamente la variabile indipendente ed
è derivato dagli indici di correlazione tenendo presente le grandezze degli
scostamenti dalla media; in valore assoluto indica la forza di associazione tra
le due variabili [4].
Nell’algoritmo proposto viene calcolato il coeﬃciente di correlazione di
Pearson che è un indice che esprime la linearità tra la covarianza delle due
variabili considerate e il prodotto delle rispettive deviazioni standard. Indi-
cando con X e Y le due variabili analizzate, con xy la covarianza tra X e
Y e con x; y le due deviazioni standard, il coeﬃciente di correlazione è
espresso come:











Dove x e y sono le medie dei valori assunti rispettivamente da X e da Y .
Il valore xy rappresenta la forza della relazione lineare tra le due variabili,
valori molto vicini a 1 indicano una correlazione lineare esatta.
In ognuna delle condizioni sperimentali, per ciascun soggetto, l’algoritmo
restituiva una tabella riassuntiva in cui erano contenuti i valori del coeﬃcien-
te di correlazione, della pendenza e dell’intercetta della retta di regressione
di tutti i canali registrati e gli istogrammi relativi. L’analisi di questi valori
e, in particolare, degli istogrammi associati, ha portato alla determinazione
delle soglie da impostare per distinguere i canali in cui era presente una deri-
va, dal resto dei tracciati. La soglia per il coeﬃciente di correlazione è stata
posta a 0.75, ossia i canali che presentavano valori inferiori venivano scarta-
ti. Tale valore è stato imposto dopo un osservazione dei risulati preliminari
eﬀettuati nella fase di progettazione di questo algoritmo. La decisione del
valore di tale soglia era dettata da due esigenze fondamentali: la selezione
del maggior numero possibile di canali aﬀetti dalla deriva e la scelta di canali
che presentassero una deriva eﬀettivamente lineare. Questa prima scelta ha,
però, fatto sì che molti dei canali, che presentavano una deriva del segnale,
non venissero corretti; si può vedere in fatti in Figura 4.6 che il numero di
canali associati agli intervalli immediatamente precedenti al livello di soglia
risulta essere considerevole. Questo è dovuto principalmente alla presenza di
rumore e al fatto che nell’intervallo in cui la deriva veniva analizzata erano
presenti anche le oscillazioni dovute ai potenziali evocati dalla stimolazione
TMS, che andavano a peggiorare la stima del coeﬃciente di correlazione. Per
poter discriminare, da questi canali borderline, quelli in cui era eﬀettivamen-
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Figura 4.6: Istogrammi dei coeﬃcienti di correlazione per il Soggetto 1 e per il
Soggetto 2 relativi alle condizioni sperimentali C3 parallelo e C4 parallelo.
te presente una deriva, si è proceduto alla valutazione della pendenza della
retta di regressione. Dall’analisi delle tabelle e degli istogrammi si è deciso
di imporre come soglia, relativa al coeﬃciente angolare, una pendenza pari a
15. Da queste osservazione è risultato evidente come i parametri della retta
di regressione fossero ottimi rivelatori della presenza della deriva nel trac-
ciato, in particolare, i tracciati aventi le derive più consistenti presentavano
coeﬃcienti angolari e intercetta di valore elevato a cui, inoltre, associavano
coeﬃcienti di correlazione prossimi a 1 come si può vedere nella tabella 4.1.
Per i canali che presentano un deriva non lineare la retta di regressione e il
coeﬃciente di correlazione non fornivano più informazioni indicative riguardo
l’andamento del segnale, come si evince dalla Figura 4.7. I casi di deriva non
lineare hanno caratterizzato i tracciati dei segnali registrati durante il blocco
sperimentale che prevedeva la stimolazione dell’elettrodo C4 con direzione
del coil parallela ai cavi della cuﬃa. I canali maggiormente colpiti da questo
tipo di deriva erano quelli i cui ﬁli, nella cuﬃa EEG, venivano raggruppati
con i cavi dell’elettrodo C4. Per poter distinguere questi canali rispetto a
quelli che presentavano una deriva lineare si è sfruttato la particolarità, tipica
solo di questa condizione, per la quale la retta di regressione calcolata aveva
coeﬃciente angolare o intercetta di valore molto elevato: compresi, cioè,
nell’insieme del 10% dei canali che presentavano i maggiori parametri della
retta nel soggetto esaminato nella condizione sperimentale considerata. Il
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Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 -5,863 1,606 -0,402 0
Fp2 29,726 -25,711 0,929 1
F7 -6,368 1,325 -0,346 0
F3 -8,263 2,961 -0,840 1
Fz 64,682 -55,464 0,984 1
F4 65,399 -95,832 0,987 1
F8 26,370 -20,461 0,806 1
T3 2,293 0,341 -0,093 0
C3 -1,357 2,189 -0,062 0
Cz 2,718 -16,517 0,647 1
C4 93,506 -89,895 0,969 1
T4 19,986 -15,056 0,597 1
T5 -0,587 0,324 -0,024 0
P3 2,994 0,652 0,119 0
Pz 0,022 2,094 0,001 0
P4 23,968 -16,265 0,643 1
T6 19,153 -15,032 0,569 1
O1 -0,993 0,721 -0,036 0
O2 6,905 -6,486 0,241 0
FPz 110,328 -123,868 0,958 1
Oz -0,545 -0,753 -0,022 0
FC2 66,209 -54,207 0,964 1
FC1 -11,926 6,366 -0,567 0
CP1 -3,425 4,555 -0,119 0
CP2 2,302 0,811 0,079 0
PO3 1,238 1,079 0,049 0
PO4 7,243 -4,641 0,251 0
FC6 30,567 -21,906 0,852 1
FC5 -3.886 1,081 -0,239 0
CP5 2,703 0,068 0,109 0
CP6 29,434 -21.230 0,724 1
ECG+ 5,654 -4,091 0,252 0
Tabella 4.1: Esempio di tabella restituita dall’algoritmo, i valori si riferiscono al
Soggetto 2 per la condizione sperimentale C4 parallelo.
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Figura 4.7: La retta di regressione stimata per il tracciato del Soggetto 3 nella con-
dizione sperimentale C4 parallelo, non è rappresentativa della deriva con andamento
non lineare. I valori dei parametri della retta sono elevati rispetto a quelli relati-
vi agli altri canali mentre il coeﬃciente di correlazione ha un valore relativamente
basso.
coeﬃciente di correlazione associato alla deriva non lineare era, inoltre, molto
piccolo: questa caratteristica era in contrasto con le situazioni riscontrate per
i canali la cui deriva era lineare, per i quali al crescere dei valori caratteristici
della retta si associava un coeﬃciente di correlazione elevato. L’algoritmo
proposto, sfruttando queste circostanze, riusciva ad individuare questi canali.
4.1.2 Stima della Deriva
Questa sezione dell’algoritmo, identiﬁcabile nel ﬂow chart di Figura 4.4
dai blocchi di colore verde, era preposta alla stima della deriva presente nel
tracciato.
Una volta selezionati i canali da correggere secondo le metodiche appena
presentate, si procedeva alla stima dell’andamento della deriva. Di default
l’algoritmo stimava la deriva mediante il modello di regressione lineare con
il metodo dei minimi quadrati, illustrato in precedenza.
Figura 4.8: Segnale del canale FC6 del soggetto 3 per la condizione sperimentale
C4 perpendicolare.
Nel caso i cui i parametri della retta di regressione e il valore del coef-
ﬁciente di correlazione possedevano le caratteristiche descritte nella sezione
264.1 Implementazione
precedente, in relazione alla selezione della deriva non lineare, l’algoritmo
stimava l’andamento della deriva tramite il modello bi-esponeziale descritto
nella parte iniziale di questo capitolo.
Figura 4.9: Segnale del canale F4 del soggetto 2 per la condizione sperimentale
C4 parallelo.
La correttezza della stima ottenuta mediante questo modello poteva esse-
re valutata mediante la funzione 4.6. In tutti i casi esaminati nell’elaborato
la 4.6 ho fornito come risultati valori prossimi allo zero, indicando, quindi,
come il modello bi-esponenziale 4.5 fosse adatto a stimare l’andamento della
deriva non lineare.
4.1.3 Sottrazione
L’ultima sezione dell’algoritmo, identiﬁcata nel ﬂow chart 4.4 con i bloc-
chi di colore blu, era la parte dedicata alla correzione del segnale. Selezionati
i canali che presentavano una deriva e determinato il modello più adatto per
la tipologia della deriva del segnale, l’algoritmo procedeva alla sottrazione
della stima al segnale. I tracciati così corretto venivano salvati in un ﬁle
mat per poter essere, eventualmente, analizzati successivamente. L’algorit-
mo, inoltre, restituiva i plot relativi ai segnali di tutti i canali corretti. Nelle
Figure 4.10 e 4.11 sono mostrati due esempi di segnali corretti.
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Figura 4.10: Correzione della deriva mediante modello lineare per il segnale del
canale FC5 del Soggetto 3 per la condizione sperimentale C3 parallelo.
Figura 4.11: Correzione della deriva mediante modello bi-esponenziale per il se-
gnale del canale Fpz del Soggetto 1 per la condizione sperimentale C4 parallelo.
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Risultati
In questo capitolo verranno riportati i risultati delle elaborazioni eﬀet-
tuate dall’algoritmo presentato in questa tesi. Le sperimentazioni condotte
dal Dipartimento di Psicologia hanno coinvolto 8 soggetti; per la messa a
punto del codice e per testarne la sua eﬃcacia sono stati utilizzati i dati di
3 di questi soggetti.
Dai dati è emerso come la disposizione dei cavi della cuﬃa EEG rispetto
al coil fosse di fondamentale rilevanza nel deﬁnire le dimensioni dell’artefat-
to elettromagnetico e, di conseguenza, della deriva ad esso legata [12, 13].
Quando il coil è orientato in direzione parallela, infatti, l’artefatto che si
registra ha ampiezza notevolmente maggiore rispetto a quando il coil ha un
orientamento perpendicolare.
Un’altra considerazione sull’artefatto sorge dall’osservazione del tracciato
di alcuni degli elettrodi non direttamente stimolati come, ad esempio, l’elet-
trodo Fz. Quest’ultimo è posto in modo equidistante rispetto agli elettrodi
C3 e C4 ma l’ampiezza dell’artefatto e della deriva registrati nel tracciato
sono molto diversi a seconda del punto di stimolazione: in particolare quan-
do ad essere stimolato è l’elettrodo C4 l’artefatto presente sul tracciato di Fz
ha ampiezza elevata. Uno dei motivi legati a questo evento è la distribuzio-
ne dei cavi della cuﬃa EEG, infatti, i cavi dell’elettrodo Fz sono adiacenti
e paralleli ai cavi dell’elettrodo C4. Questa particolarità induce a pensare
che le cause del’artefatto, e della deriva successiva, siano da ricercare quasi
esclusivamente nell’interferenza dovuta alle correnti indotte nei cavi da parte
dell’impulso magnetico della TMS.
Qui di seguito il capitolo viene organizzato in modo da presentare i dati
ottenuti dividendoli secondo i 4 protocolli sperimentali: stimolazione dell’e-
lettrodo C3/C4 con orientamento del coil parallelo/perpendicolare. Durante
le sedute sono stati registrati i segnali dei 32 elettrodi della cuﬃa EEG
precedentemente mostrati nella Figura 3.1. Per questo motivo, per ogni
soggetto, sono stati registrati 32x4 tracciati, e di questi, quelli selezionati
dall’algoritmo, sono stati corretti.
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5.1 C3 Parallelo
Sono qui presentati i risultati ottenuti dalla correzione dei tracciati re-
gistrati a seguito di stimolazioni sull’elettrodo C3 con orientamento del coil
parallelo. Nelle ﬁgure sono mostrati alcuni dei tracciati corretti, per ciascun
soggetto. Come è possibile notare, il modello lineare utilizzato riesce a se-
guire l’andamento della deriva nonostante la presenza di oscillazioni, dovute,
ad esempio, ai TEP, presenti nel tracciato.
Figura 5.1: Graﬁci realtivi al Soggetto 1 nella condizione C3 parallelo (a) Isto-
gramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari delle
rette di regressione.
305.1 C3 Parallelo
Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 20,809 -13,569 0,820 1
Fp2 -6,678 2,387 -0,458 0
F7 22,235 -14,592 0,747 1
F3 72,529 -94,193 0,935 1
Fz -8,099 4,760 -0,593 0
F4 -0,167 1,196 -0,027 0
F8 1,337 -0,854 0,081 0
T3 29,840 -19,864 0,665 1
C3 121,044 -88,868 0,950 1
Cz 2,718 3,445 0,143 0
C4 11,718 -1,612 0,765 1
T4 4,890 -1,897 0,228 0
T5 32,637 -19,967 0,720 1
P3 43,498 -22,485 0,843 1
Pz 16,652 -2,329 0,706 1
P4 13,356 -1,647 0,704 0
T6 6,787 -1,797 0,285 0
O1 29,945 -15,908 0,729 1
O2 15,253 -4,662 0,584 1
FPz -7,028 2,510 -0,509 0
Oz 25,755 -11,449 0,739 1
FC2 0,872 2,712 0,059 0
FC1 113,880 -93,974 0,984 1
CP1 48,631 -23,895 0,890 1
CP2 13,645 -1,403 0,738 0
PO3 36,312 -17,442 0,839 1
PO4 18,649 -4,453 0,757 1
FC6 7,454 -1,755 0,546 0
FC5 37,267 -23,664 0,835 1
CP5 44,174 -27,013 0,785 1
CP6 10,712 -1,846 0,588 0
ECG+ -11,671 5,001 -0,720 0
Tabella 5.1: C3 Parallelo Soggetto 1
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Figura 5.2: Tracciati corretti per il Soggetto 1 nella condizione C3 parallelo
325.1 C3 Parallelo
Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 12,215 -12,077 0,526 0
Fp2 -6,274 1,243 -0,345 0
F7 17,931 -13,709 0,643 1
F3 89,885 -89,256 0,996 1
Fz -12,688 7,385 -0,682 0
F4 -4,777 2,255 -0,502 0
F8 -1,288 -0,431 -0,070 0
T3 29,849 -18,649 0,713 1
C3 84,679 -58,394 0,945 1
Cz 7,086 4,132 0,162 0
C4 9,224 -0,667 0,304 0
T4 2,641 -0,189 0,107 0
T5 30,656 -17,525 0,724 1
P3 40,755 -19,474 0,775 1
Pz 16,927 -0,806 0,437 1
P4 13,880 -0,872 0,404 0
T6 4,713 0,531 0,161 0
O1 27,986 -13,396 0,660 1
O2 15,191 -4,621 0,420 1
FPz -10,828 3,098 -0,539 0
Oz 21,307 -8,654 0,554 1
FC2 -1,899 3,877 -0,074 0
FC1 94,611 -74,564 0,961 1
CP1 38,478 -16,719 0,705 1
CP2 15,967 -1,125 0,382 1
PO3 33,718 -14,773 0,731 1
PO4 18,842 -4,289 0,510 1
FC6 2,591 -0,471 0,145 0
FC5 33,799 -21,723 0,870 1
CP5 43,075 -22,986 0,808 1
CP6 9,104 -0,558 0,301 0
ECG+ -1,946 1,036 -0,154 0
Tabella 5.2: C3 Parallelo Soggetto 2
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Figura 5.3: Graﬁci realtivi al Soggetto 2 nella condizione C3 parallelo (a) Isto-
gramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari delle
rette di regressione.
345.1 C3 Parallelo
Figura 5.4: Tracciati corretti per il Soggetto 2 nella condizione C3 parallelo
35Capitolo5 Risultati
Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 21,916 -18,595 0,893 1
Fp2 -4,133 1,143 -0,269 0
F7 29,868 -21,738 0,942 1
F3 258,029 -167,516 0,958 1
Fz -17,725 9,232 -0,845 1
F4 -2,373 0,635 -0,344 0
F8 4,111 -4,000 0,280 0
T3 25,165 -16,602 0,760 1
C3 71,981 -54,914 0,936 1
Cz -7,336 7,452 -0,258 0
C4 1,865 0,540 0,101 0
T4 5,869 -3,333 0,329 0
T5 28,968 -15,927 0,841 1
P3 30,481 -16,078 0,852 1
Pz 7,968 -0,855 0,393 0
P4 4,077 0,593 0,245 0
T6 7,445 -1,589 0,502 0
O1 23,551 -11,936 0,789 1
O2 10,594 -3,735 0,518 0
Fpz -5,630 2,053 -0,419 0
Oz 19,916 -9,699 0,718 1
FC2 -10,424 6,403 -0,499 0
FC1 97,426 -80,264 0,958 1
CP1 24,894 -12,643 0,716 1
CP2 0,972 2,571 0,045 0
PO3 25,239 -12,362 0,814 1
PO4 11,417 -3,851 0,543 0
FC6 0,653 -0,712 0,062 0
FC5 33,318 -21,985 0,916 1
CP5 36,769 -21,085 0,895 1
CP6 5,243 -0,617 0,341 0
ECG+ -1,909 0,493 -0,178 0
Tabella 5.3: C3 Parallelo Soggetto 3
365.1 C3 Parallelo
Figura 5.5: Graﬁci realtivi al Soggetto 3 nella condizione C3 parallelo (a) Isto-
gramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari delle
rette di regressione.
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Figura 5.6: Tracciati corretti per il Soggetto 3 nella condizione C3 parallelo
385.2 C3 Perpendicolare
5.2 C3 Perpendicolare
Nel caso di stimolazione, dell’elettrodo C3, con direzione perpendicolare
del coil, la deriva presente nel tracciato era di dimensioni modeste rispet-
to a quella generata dalla condizione sperimentale descritta in precedenza.
Questo può diminuire la precisione della stima della deriva in quanto le oscil-
lazioni presenti nel segnale, dovute o ai potenziali evocati o al rumore, sono,
in proporzione, più elevate rispetto al caso precedente. L’agoritmo riesce
a correggere ugualmente i canali selzionati ma la retta stimata non sempre
segue l’andamento della deriva perfettamente. Di seguito sono presentati i
risultati per i soggetti analizzati dall’algoritmo.
Figura 5.7: Graﬁci realtivi al Soggetto 1 nella condizione C3 perpendicolare (a)
Istogramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari
delle rette di regressione.
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Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 -29,609 15,244 -0,909 1
Fp2 -5,483 1,461 -0,407 0
F7 -23,554 6,638 -0,541 1
F3 -25,873 26,714 -0,872 1
Fz 13,544 -5,548 0,782 1
F4 1,254 -0,273 0,188 0
F8 0,316 -0,813 0,021 0
T3 4,936 -7,938 0,140 0
C3 28,332 -12,355 0,854 1
Cz -19,356 15,509 -0,701 1
C4 -7,964 6,537 -0,509 0
T4 -2,378 0,773 -0,121 0
T5 -1,943 -0,471 -0,089 0
P3 -15,545 14,252 -0,747 1
Pz -16,085 15,420 -0,778 1
P4 -12,431 11,631 -0,689 0
T6 -9,011 5,765 -0,461
O1 -11,270 9,693 -0,422 0
O2 -11,499 9,666 -0,537 0
FPz 4,367 -3,481 0,368 0
Oz -12,436 11,027 -0,535 0
FC2 0,054 1,166 0,003 0
FC1 -38,682 36,228 -0,949 1
CP1 -19,686 18,671 -0,825 1
CP2 -16,319 14,373 -0,739 1
PO3 -14,652 14,225 -0,659 0
PO4 -12,641 12,693 -0,657 0
FC6 -0,242 0,506 -0,017 0
FC5 27,159 -12,631 0,761 1
CP5 20,722 -11,231 0,808 1
CP6 -7,903 6,352 -0,498 0
ECG+ -12,637 7,694 -0,702 0
Tabella 5.4: C3 Perpendicolare Soggetto 1
405.2 C3 Perpendicolare
Figura 5.8: Tracciati corretti per il Soggetto 1 nella condizione C3
perpendicolare
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Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 10,111 -6,375 0,563 0
Fp2 24,382 -17,786 0,877 1
F7 9,993 -13,235 0,260 0
F3 -15,129 8,405 -0,656 1
Fz 33,481 -19,731 0,935 1
F4 30,312 -17,296 0,946 1
F8 28,143 -17,516 0,816 1
T3 33,046 -23,961 0,656 1
C3 49,113 -26,535 0,806 1
Cz 8,221 -0,397 0,211 0
C4 32,434 -14,924 0,723 1
T4 28,354 -16,095 0,706 1
T5 33,298 -20,264 0,729 1
P3 16,640 -2,392 0,453 1
Pz 14,488 -1,248 0,375 0
P4 24,864 -10,046 0,604 1
T6 24,168 -13,844 0,625 1
O1 28,193 -14,625 0,637 1
O2 23,676 -12,908 0,573 1
FPz 26,684 -19,719 0,896 1
Oz 25,866 -13,591 0,611 1
FC2 29,990 -14,832 0,766 1
FC1 -7,429 6,937 -0,270 0
CP1 5,777 4,928 0,167 0
CP2 19,804 -5,361 0,480 1
PO3 20,410 -6,252 0,512 1
PO4 23,693 -9,702 0,572 1
FC6 31,018 -16,674 0,813 1
FC5 54,260 -30,928 0,700 1
CP5 47,064 -27,235 0,843 1
CP6 30,684 -15,024 0,691 1
ECG+ -12,128 8,254 -0,649 0
Tabella 5.5: C3 Perpendicolare Soggetto 2
425.2 C3 Perpendicolare
Figura 5.9: Graﬁci realtivi al Soggetto 2 nella condizione C3 perpendicolare (a)
Istogramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari
delle rette di regressione.
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Figura 5.10: Tracciati corretti per il Soggetto 2 nella condizione C3
perpendicolare
445.2 C3 Perpendicolare
Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 -10,882 5,346 -0,419 0
Fp2 -10,080 2,910 -0,414 0
F7 11,944 -5,239 0,662 0
F3 -25,346 23,085 -0,893 1
Fz 8,143 -3,283 0,380 0
F4 1,038 -0,668 0,095 0
F8 3,518 -2,127 0,277 0
T3 29,000 -14,900 0,765 1
C3 31,408 -16,304 0,674 1
Cz -10,618 18,206 -0,230 0
C4 -1,981 5,218 -0,069 0
T4 5,404 -0,986 0,241 0
T5 22,766 -8,099 0,705 1
P3 4,796 3,973 0,199 0
Pz -9,220 16,339 -0,355 0
P4 -7,141 10,823 -0,322 0
T6 4,664 1,816 0,257 0
O1 9,023 0,170 0,405 0
O2 0,939 6,174 0,047 0
FPz 1,161 -2,761 0,060 0
Oz 6,427 2,074 0,299 0
FC2 -3,386 3,634 -0,106 0
FC1 -31,439 33,362 -0,685 1
CP1 -13,584 21,148 -0,384 0
CP2 -10,960 14,751 -0,331 0
PO3 -2,157 8,418 -0,102 0
PO4 -5,983 9,121 -0,294 0
FC6 4,826 -1,690 0,281 0
FC5 28,937 -13,389 0,847 1
CP5 34,198 -15,478 0,810 1
CP6 1,455 2,855 0,067 0
ECG+ -16,946 9,357 -0,755 1
Tabella 5.6: C3 Perpendicolare Soggetto 3
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Figura 5.11: Graﬁci realtivi al Soggetto 3 nella condizione C3 perpendicolare (a)
Istogramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari
delle rette di regressione.
465.2 C3 Perpendicolare




I tracciati, ottenuti durante questa sessione sperimentale, presentano, co-
me atteso, una deriva elevata in accordo con gli artefatti riscontrati per le
stimolazioni con direzione del coil parallelo. In questa condizione sperimen-
tale è stata notata, per alcuni elettrodi, la presenza di una deriva non lineare.
Per poter stimare correttamente l’andamento della deriva si è utilizzato una
funzione bi-esponenziale che è riuscita a seguirne correttamente il trand. Per
i tracciati che non presentavano una deriva bi-esponenziale il modello lineare,
utilizzato in precedenza, continuava ad essere eﬃcace.
Figura 5.13: Graﬁci realtivi al Soggetto 1 nella condizione C4 parallelo (a) Isto-
gramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari delle
rette di regressione.
485.3 C4 Parallelo
Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 -7,228 2,242 -0,589 0
Fp2 27,524 -31,884 0,921 1
F7 -1,024 0,163 -0,070 0
F3 -4,275 3,272 -0,518 0
Fz 70,486 -52,909 0,992 1
F4 -166,595 -34,669 -0,586 1
F8 39,017 -31,704 0,906 1
T3 6,745 -1,739 0,331 0
C3 12,491 -0,647 0,644 0
Cz 18,072 -2,641 0,733 1
C4 131,986 -89,847 0,913 1
T4 40,741 -24,096 0,695 1
T5 9,382 -2,382 0,365 0
P3 15,917 -2,232 0,641 1
Pz 20,679 -3,672 0,648 1
P4 46,668 -20,052 0,725 1
T6 40,238 -21,496 0,661 1
O1 14,376 -4,008 0,491 0
O2 26,110 -9,342 0,651 1
FPz -45,554 -94,402 -0,317 1
Oz 18,578 -5,538 0,575 1
FC2 73,133 -46,794 0,967 1
FC1 -3,031 5,670 -0,249 0
CP1 11,988 0,497 0,593 0
CP2 21,748 -3,249 0,543 1
PO3 18,722 -3,708 0,665 1
PO4 26,956 -7,732 0,633 1
FC6 59,192 -39,832 0,894 1
FC5 6,760 -0,998 0,364 0
CP5 17,556 -4,006 0,689 1
CP6 56,379 -29,480 0,667 1
ECG+ 2,378 -3,031 0,129 0
Tabella 5.7: C4 Parallelo Soggetto 1
49Capitolo5 Risultati
Figura 5.14: Tracciati corretti per il Soggetto 1 nella condizione C4 parallelo
505.3 C4 Parallelo
Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 -5,86258 1,605549 -0,40218 0
Fp2 29,72601 -25,7108 0,929234 1
F7 -6,36843 1,325276 -0,34551 0
F3 -8,263 2,960977 -0,84035 1
Fz 64,68243 -55,464 0,98403 1
F4 1,810698 -73,466 0,022207 1
F8 26,37032 -20,4609 0,805777 1
T3 -2,29265 0,340898 -0,09276 0
C3 -1,35652 2,189665 -0,06197 0
Cz 25,85087 -16,5169 0,646847 1
C4 93,50555 -89,8953 0,969247 1
T4 19,98632 -15,0556 0,59745 1
T5 -0,58678 0,324251 -0,02439 0
P3 2,994408 0,65225 0,119727 0
Pz 0,022158 2,093931 0,000799 0
P4 23,96795 -16,2652 0,64343 1
T6 19,15327 -15,0316 0,56988 1
O1 -0,9931 0,721319 -0,03598 0
O2 6,90519 -6,48608 0,241191 0
FPz 110,328 -123,868 0,958206 1
Oz -0,54463 -0,75261 -0,02006 0
FC2 66,20926 -54,2069 0,964354 1
FC1 -11,926 6,366265 -0,56686 0
CP1 -3,42454 4,555296 -0,11889 0
CP2 2,301785 0,810831 0,079828 0
PO3 1,238437 1,07887 0,048766 0
PO4 7,242777 -4,64073 0,250581 0
FC6 30,56703 -21,9059 0,852494 1
FC5 -3,88594 1,080862 -0,23889 0
CP5 2,703205 -0,06763 0,109966 0
CP6 29,434 -21,23 0,724071 1
ECG+ 5,654163 -4,0914 0,252389 0
Tabella 5.8: C4 Parallelo Soggetto 2
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Figura 5.15: Graﬁci realtivi al Soggetto 2 nella condizione C4 parallelo (a) Isto-
gramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari delle
rette di regressione.
525.3 C4 Parallelo
Figura 5.16: Tracciati corretti per il Soggetto 2 nella condizione C4 parallelo
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Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 -11,226 2,567 -0,430 0
Fp2 8,774 -10,516 0,331 0
F7 9,124 -4,655 0,640 0
F3 0,866 0,367 0,055 0
Fz 44,146 -93,100 0,576 1
F4 92,538 -82,861 0,985 1
F8 12,957 -15,062 0,694 0
T3 10,867 -4,230 0,371 0
C3 6,675 0,822 0,183 0
Cz 49,361 -28,103 0,721 1
C4 77,936 -61,660 0,924 1
T4 21,539 -15,307 0,624 1
T5 7,866 -1,782 0,334 0
P3 9,253 -2,048 0,294 0
Pz 17,238 -6,513 0,460 1
P4 30,319 -17,889 0,723 1
T6 24,714 -16,283 0,750 1
O1 8,454 -3,582 0,338 0
O2 19,336 -11,881 0,632 1
FPz 91,023 -105,732 0,976 1
Oz 17,826 -10,551 0,604 1
FC2 27,210 -73,441 0,467 1
FC1 -0,821 3,989 -0,023 0
CP1 6,575 1,449 0,165 0
CP2 33,601 -18,118 0,673 1
PO3 11,541 -4,384 0,398 0
PO4 22,672 -13,280 0,645 1
FC6 26,960 -20,376 0,846 1
FC5 6,317 -1,537 0,299 0
CP5 9,944 -1,616 0,334 0
CP6 35,371 -23,247 0,791 1
ECG+ -2,074 -0,316 -0,259 0
Tabella 5.9: C4 Parallelo Soggetto 3
545.3 C4 Parallelo
Figura 5.17: Graﬁci realtivi al Soggetto 3 nella condizione C4 parallelo (a) Isto-
gramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari delle
rette di regressione.
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Figura 5.18: Tracciati corretti per il Soggetto 3 nella condizione C4 parallelo
565.4 C4 Perpendicolare
5.4 C4 Perpendicolare
Anche in questo caso, come nel precedente blocco sperimentale con dire-
zione del coil perpendicolare ai cavi, l’ampiezza della deriva è contenuta. La
stima della retta di regressione, per questo motivo, risente delle oscillazioni
presenti sul tracciato che sono considerevoli in relazione all’ampiezza della
deriva. Il modello lineare è comunque in grado di stimare l’andamento della
deriva nei vari canali e di correggerlo.
Figura 5.19: Graﬁci realtivi al Soggetto 1 nella condizione C4 perpendicolare (a)
Istogramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari
delle rette di regressione.
57Capitolo5 Risultati
Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 -5,534 0,646 -0,320 0
Fp2 -16,324 8,208 -0,683 1
F7 -1,100 -0,499 -0,077 0
F3 1,675 -0,739 0,198 0
Fz -42,351 36,061 -0,953 1
F4 -26,997 18,174 -0,982 1
F8 6,879 -5,661 0,415 0
T3 2,516 -1,484 0,138 0
C3 2,473 2,379 0,135 0
Cz -5,638 8,389 -0,215 0
C4 46,265 -26,042 0,956 1
T4 17,566 -11,777 0,714 1
T5 -0,954 1,650 -0,059 0
P3 -4,333 7,009 -0,285 0
Pz -10,110 13,964 -0,494 0
P4 -2,422 6,271 -0,152 0
T6 12,919 -6,569 0,613 0
O1 0,271 3,423 0,017 0
O2 3,416 1,062 0,201 0
FPz -36,832 24,152 -0,920 1
Oz 1,160 2,295 0,073 0
FC2 -24,412 22,045 -0,811 1
FC1 -0,685 2,886 -0,034 0
CP1 -9,634 12,241 -0,423 0
CP2 -13,608 16,950 -0,578 0
PO3 -2,066 5,894 -0,133 0
PO4 -7,576 11,259 -0,415 0
FC6 25,086 -14,258 0,876 1
FC5 3,393 -1,813 0,194 0
CP5 2,875 0,448 0,197 0
CP6 28,291 -14,847 0,898 1
ECG+ 6,152 -6,386 0,261 0
Tabella 5.10: C4 Perpendicolare Soggetto 1
585.4 C4 Perpendicolare
Figura 5.20: Tracciati corretti per il Soggetto 1 nella condizione C4
perpendicolare
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Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 -3,376 -1,028 -0,148 0
Fp2 -32,160 17,832 -0,839 1
F7 3,334 -0,886 0,115 0
F3 -0,596 0,252 -0,041 0
Fz -36,554 31,357 -0,911 1
F4 -31,610 31,191 -0,781 1
F8 7,710 -1,787 0,127 0
T3 13,718 -2,697 0,329 0
C3 18,901 -3,060 0,407 1
Cz 3,340 11,237 0,068 0
C4 38,556 -12,209 0,584 1
T4 22,468 -8,392 0,449 1
T5 12,381 -1,779 0,319 0
P3 19,079 0,468 0,401 1
Pz 11,064 11,054 0,239 0
P4 8,400 11,665 0,202 0
T6 16,773 -3,879 0,426 1
O1 13,131 0,150 0,311 0
O2 11,446 0,805 0,285 0
FPz -56,330 43,338 -0,939 1
Oz 12,278 0,541 0,302 0
FC2 -15,474 23,557 -0,383 1
FC1 5,986 -0,720 0,177 0
CP1 14,443 5,071 0,283 0
CP2 8,852 15,064 0,195 0
PO3 16,233 1,900 0,364 1
PO4 9,103 8,875 0,218 0
FC6 12,032 -4,803 0,141 0
FC5 8,348 -1,658 0,257 0
CP5 20,841 -3,823 0,438 1
CP6 35,897 -13,062 0,682 1
ECG+ 2,284 -0,981 0,225 0
Tabella 5.11: C4 Perpendicolare Soggetto 2
605.4 C4 Perpendicolare
Figura 5.21: Graﬁci realtivi al Soggetto 2 nella condizione C4 perpendicolare (a)
Istogramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari
delle rette di regressione.
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Figura 5.22: Tracciati corretti per il Soggetto 2 nella condizione C4
perpendicolare
Figura 5.23: Graﬁci realtivi al Soggetto 3 nella condizione C4 perpendicolare (a)
Istogramma dei coeﬃcienti di correlazione. (b) Istogramma coeﬃcienti angolari
delle rette di regressione.
625.4 C4 Perpendicolare
Canale Pendenza Intercetta Coeﬀ Corr Selezione
Fp1 -10,826 2,399 -0,523 0
Fp2 -2,734 -2,846 -0,155 0
F7 -1,769 0,273 -0,150 0
F3 -2,497 1,995 -0,207 0
Fz -61,828 62,589 -0,970 1
F4 -17,272 9,593 -0,865 1
F8 -4,175 -2,265 -0,401 0
T3 1,865 0,165 0,071 0
C3 -4,947 8,165 -0,168 0
Cz -12,321 20,927 -0,328 0
C4 22,610 -11,175 0,658 1
T4 7,422 -8,904 0,260 0
T5 -4,113 3,616 -0,157 0
P3 -8,056 11,188 -0,279 0
Pz -12,183 18,349 -0,407 0
P4 -16,460 18,106 -0,544 1
T6 -4,097 2,777 -0,186 0
O1 -9,194 7,485 -0,340 0
O2 -11,597 9,267 -0,436 0
FPz -38,332 21,717 -0,921 1
Oz -8,683 7,349 -0,333 0
FC2 -43,157 46,887 -0,887 1
FC1 -10,489 11,278 -0,361 0
CP1 -11,999 18,054 -0,355 0
CP2 -25,086 32,000 -0,659 1
PO3 -8,537 10,842 -0,305 0
PO4 -17,954 19,194 -0,581 1
FC6 18,313 -12,968 0,783 1
FC5 -0,222 1,139 -0,013 0
CP5 -0,482 4,059 -0,018 0
CP6 17,708 -9,747 0,599 1
ECG+ 4,931 -3,832 0,421 0
Tabella 5.12: C4 Perpendicolare Soggetto 3
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Il presente studio ha avuto come obiettivo la messa a punto di un algo-
ritmo che eliminasse dai tracciati EEG l’artefatto dovuto alla stimolazione
TMS che si sovrapponeva ai potenziali evocati (TEP). Degli 8 soggetti che
hanno preso parte alla sperimentazione, 3 sono stati quelli analizzati tramite
l’algoritmo.
Il segnale registrato durante uno dei blocchi in cui erano divise le sedute
sperimentali si componeva di 60 trials che sono stati mediati per poter ri-
durre il rumore, caratteristico delle acquisizioni elettroencefalograﬁche, che
avrebbe inﬂuito negativamente sulla stima della deriva.
L’algoritmo proposto è stato in grado di riconoscere eﬃcacemente per
ogni soggetto e per ciascuna condizione sperimentale l’andamento della de-
riva. Nei tracciati analizzati si sono individuate due tipologie di deriva: una
fortemente lineare presente, in gradi diversi, su quasi tutti i canali per cia-
scuno dei blocchi sperimentali, e un’altra che aveva un andamento di tipo
bi-esponenziale e che si manifestava solamente nella condizione sperimenta-
le in cui la stimolazione era diretta sull’elettrodo in posizione C4 e il coil
aveva orientamento parallelo. Tale tipologia di deriva, se presente, si mani-
festava quasi esclusivamente sugli elettrodi i cui ﬁli, sulla cuﬃa EEG, erano
raggruppati insieme a quelli dell’elettrodo C4.
Per tutti i canali, la cui deriva veniva considerata suﬃcientemente ampia
dall’algoritmo, il codice sviluppato in questo lavoro è stato capace di identi-
ﬁcare il modello migliore per la stima della deriva e di eliminarla dal segnale.
Questo permette eventuali analisi successive dei tracciati, quali, ad esempio,
la caratterizzazione dei TEP.
Le limitazioni più signiﬁcative di questo algoritmo risiedono principal-
mente nel numero limitato di soggetti su cui è stato provato. Eventuali
utilizzi a venire potrebbero mostrare l’inadeguatezza dei limiti impostati per
la selezione del canale in caso di tracciati acquisiti in diverse condizioni spe-
rimentali. Dato il carattere generale della problematica aﬀrontata, ovvero
l’eliminazione dal segnale della deriva dovuto all’impulso magnetico, una mi-
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glioria dell’algoritmo potrebbe essere la possibilità di impostare le condizioni
per la selezione del canale in base alle caratteristiche dei tracciati acquisiti
nella speciﬁca sperimentazione.
Lavori futuri, il cui oggetto di studio sarà l’analisi del tracciato EEG nei
successivi 500 ms dalla stimolazione TMS e che presentino le tipologie di de-




A.1 Selezione del Canale
Lo script presentato riceve in ingresso i tracciati salvati per ciascun elet-
trodo di un particolare soggetto in una delle quattro condizioni sperimentali.
Prima della selezione, i trials vengono mediati e segmentati per ottenere il
segnale medio nella ﬁnestra di interesse. Vengono poi calcolati il coeﬃciente
di correlazione e la retta di regressione. Se il coeﬃciente di correlazione e i
coeﬃcienti della retta sono maggiori dei parametri ﬁssati ,il numero identiﬁ-
cativo del canale viene salvato in un vettore. In uscita vengono visualizzati
i tracciati di ciascun canale, con sovrapposta la retta di regressione corri-
spondente, e gli istogrammi dei coeﬃcienti di correlazione e dei coeﬃcienti
angolari. L’algoritmo restituisce il vettore con i canali selezionati e una tabel-
la excel in cui per tutti i canali della cuﬃa EEG vengono riportate intercetta
e pendenza della retta di regressione, coeﬃciente di correlazione e un valore,






























































































txstr(1) = {[’Coefficiente angolare retta ’ num2str(m)]};
txstr(2) = {[’Intercetta retta ’ num2str(q)]};
























































A.2 Correzione del Segnale
Questo script riceve in ingresso i tracciati EEG e il vettore ottenuto
dal precedente algoritmo che contiene i canali selezionati. A seconda della
tipologia della deriva l’algoritmo procede nella correzione della stessa tramite
il modello lineare o quello bi-esponenziale. Il codice restituisce le immagini
















































































































xlabel(’Tempo [sec]’), ylabel(’Ampiezza [\muV]’























Questa function è invocata nello script precedente e calcola la funzione co-
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